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Instructions for Use 

 

■ 제 품 명 : Surgical Instrument  

■ 허가번호 : 서울 제신 13-27호  

■ 품 목 명 : 수동식골수술기

제품 사용 전 당사 홈페이지를 통해 본 첨부문서의 최신본을 확인하시기 바랍니다. 

jeilmed.co.kr/ko/ifu→모델명(또는 제품명) 검색 



 

작성연월: 2025년 04월 2 / 3 #90G-41005-05 
 

[사용목적] 

품목명 사용목적 

수동식골수술기 
골수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술

기구 

 

[사용방법] 

1. 사용 전 준비사항 

① 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다. 

② 사용 전에 반드시 멸균하여 사용하도록 한다. 

(권장 멸균법 : 고압증기멸균(Autoclave) / 멸균 조건 : 132℃, 15분) 

 

2. 조작방법 

① 사용하고자 하는 용도와 부위에 따라서 적당한 것을 선택하여 사용한다. 

명칭 모델명 사용방법 

DRILL SLEEVE 

111-347 

111-348 

111-103 

111-160 

플레이트에 체결되어, 드릴링 시 드릴의 위치를 고정하기 위해 사용한다. 

111-465 

111-491 
Sawing guide에 체결되어, 드릴링 시 드릴의 위치를 고정하기 위해 사용한다. 

111-568 

111-569 
드릴링 시 드릴의 위치를 고정하기 위해 사용한다. 

GUIDE PIN 

111-221-1 

111-221-2 

111-221-3 

111-068-6 

111-068-7 

111-068-8 

스크류 식립 시 플레이트를 임시로 고정하거나 스크류 위치를 잡기 위해 사용

한다. 

111-356-1 

111-356-2 

스크류 식립 시 플레이트를 임시로 고정하거나 스크류 또는 네일의 위치를 잡

기위해 사용한다. 

111-356-3 임플란트 식립 시 네일의 위치를 잡기위해 사용한다. 

111-522 임플란트 식립 시 Nail의 위치를 확인하기위해 사용한다. 

SAWING GUIDE 

111-462-1 

111-462-2 

111-462-3 

Bone 절단 시 절단기구의 움직임을 제어하기 위해 사용한다. 

CONNECTION 

BOLT(구성품) 
111-360 임플란트 제품과 의료용가이드 체결을 위하여 사용한다. 

- 111-440 
임플란트 수술 시 수술 재료를 삽입하거나 가운데 홈을 이용하여 임플란트를 

제거하기 위해 사용한다. 

- 111-446 임플란트 수술 시 버튼 앵커 등의 수술 재료를 삽입하기 위해 사용한다. 
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- 

111-441 

111-442 

111-443 

골 수술 시 뼈의 표면을 평탄하게 만들어 임플란트의 삽입을 용이하게 하기 

위해 사용한다. 

- PL68-10XXS 골 수술 시 케이지 삽입할 부위를 넓히고 다듬질하기 위해 사용한다. 

 

3. 사용 후 보관 및 관리방법 

① 기구의 보관은 변형되지 않도록 보관하며 기구 표면이 손상되지 않도록 한다. 

② 기구를 아래와 같이 세척한다. 

1) 오염물질 제거 

- 장치를 분해하거나 연결을 분리하여 45±5˚C의 용액에 담근다. 단, 부식이 발생할 수 있으니 15분을 초과하지 않는다. 부

드러운 브러시를 사용하여 장치 내부나 틈새, 구멍 등을 닦는다. 

2) 헹굼 

- 기구에 용액의 잔류가 남지 않을 때가지 적절한 도구를 사용하여 흐르는 물에 헹군다. 

3) 초음파 세척 

- 초음파 수조의 온도는 45±5˚C로 유지하고, 만약 준수하지 않으면 세척 효과가 감소될 수 있다. 세척액에 기구가 완전히 

잠기도록 한다. 세척 시간은 15분이 며 적절한 도구를 사용하여 이물질을 완전히 제거한다. 

4) 초음파 세척 후 헹굼 

- 흐르는 물(20~45˚C)에서 2분 이상 기구를 헹군 후, 초음파로 15분 이상 헹군 다. 표면에 이물질이 있는지 확인하여 만약 

이물질이 있을 경우 초음파 세척 및 헹굼을 반복한다. 

5) 건조 

- 흡수성 일회용 Paper로 세척한 기구를 닦고, 건조시킨다. 

③ 습열멸균하여 지정된 장소에 보관한다. 

 

[사용시 주의사항] 

1) 본 제품은 사용 전 반드시 멸균되어야 한다. 

2) 사용 시 과도한 힘을 주어서는 안 된다. 

3) 시술자는 시술 전에 제품의 손상 여부를 확인해야 한다. 

4) 반드시 전문의에 의해 사용되어져야 한다. 

 

[유효기간] 해당사항 없음 

[보관조건 및 저장방법] 사용한 기구는 깨끗하고 건조한 상온에서 보관한다. 

[부작용 보고 관련 문의처] 한국의료기기안전정보원(080-080-4183) 


